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Señores 
Proveedores 
CCSS 
 
 
 
 
 

Estimados Señores:  
 
Como adición al cartel de la Licitación Abreviada señalada en el epígrafe, cuyo objeto es la adquisición de “Instrumental quirúrgico e 
Implementos Médicos Varios”, y de conformidad con Resolución DAF-HSC-0860-2019, suscrita por el Lic. Oscar Vargas Murillo, 
Director Administrativo Financiero del Hospital San Carlos, se plantean únicamente las siguientes modificaciones especificas al 
concurso, que en delante deben considerarse como aspecto integral del cartel y deben leerse de la siguiente manera: 

 
 

 
ITEM 

 
LINEA 

 
CANT. 

 
CODIGO 

 
ARTICULO 

 
CARACTERISTICAS SOLICITADAS 

PRIMERA ENTREGA 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA, CANTIDAD DE REFERENCIA ANUAL, PRORROGABLE TRES PERIODOS ADICIONALES 

1 

 

1 5040 UD 2-78-01-0090 

Equipo Descartable 
Translucido para 
Infusión de 
Soluciones por 
medio de Bomba 
de Infusión de alta 
Tecnología. 

Equipo descartable traslucido para la infusión de líquidos 
intravenosos por medio de la bomba de infusión. 
Consiste en un adaptador de seguridad, cámara de goteo, tubo de 
extensión plástica grado médico, prensa reguladora, sistema de 
inyección en "Y" y un sistema de seguridad. 
Adaptador de seguridad: 
Consiste en un conector plástico hueco, en forma de espiga con 
punta de lanceta o similar, con una o dos entradas en cuya 
terminación presenta aperturas laterales que faciliten la libre 
circulación de los líquidos.  De 2.5cm a 3cm de longitud. 
Cámaras de goteo: 
Es un espacio totalmente cerrado, transparente con el objeto de 
visualizar la solución y el goteo que fluye. 
Sistema de seguridad: 
Es un espacio totalmente cerrado, que permita visualizar la 
solución y el goteo que fluye con un filtro de 0.22 a 15 micras. 
Tubo de extensión: 
Con todos sus extremos protegidos, con tapas removibles. Flexible 
que no colapse y que no guarde memoria inerte, no tóxico. 
Transparente de longitud 2.30 a 2.70 metros. Llave o prensa, debe 
permitir la manipulación con una sola mano. El acabado debe ser 
pulido de manera que no produzca traumas a quién lo manipule y 
no altere el funcionamiento del equipo. Sistema de inyección, con 
un puerto de acceso libre de aguja u otro sistema protector contra 
accidentes por punzada con agujas, libre de látex, colocado en el 
extremo proximal del tubo conector. 
 

420 UD 

2 288 UD 2-78-01-0092 

Equipo Descartable 
Opaco o 
Fotosensible con 
Filtro para Infusión 
de Soluciones por 
medio de Bomba 
de Infusión de alta 
Tecnología. 

Equipo descartable opaco o fotosensible con filtro, para la 
infusión de líquidos intravenosos por medio de la bomba de 
infusión. 
Consiste en un adaptador de seguridad, cámara de goteo, tubo de 
extensión plástica grado médico, prensa reguladora, sistema de 
inyección en "Y" y sistema de seguridad. 
Específico para la administración de medicamentos y soluciones 
fotosensibles que requieran uso de filtro. 
Adaptador de seguridad: 
Consiste en un conector plástico hueco, en forma de espiga con 
punta de lanceta o similar, con una o dos entradas en cuya 
terminación presenta aperturas laterales que faciliten la libre 
circulación de los líquidos.  De 2.5cm a 3cm de longitud. 
Cámaras de goteo: 
Es un espacio totalmente cerrado, que permita visualizar la 
solución y el goteo que fluye con un filtro de 0.22 micras. 
Sistema de seguridad: 
Es un espacio totalmente cerrado, que permita visualizar la 
solución y el goteo que fluye con un filtro de 0.22 a 15 micras. 
Tubo de extensión: 
Con todos sus extremos protegidos, con tapas removibles. Flexible 
que no colapse y que no guarde memoria inerte, no tóxico. Opaco 
o termosensible de longitud 2.30 a 2.70 metros. Llave o prensa, 
debe permitir la manipulación con una sola mano. El acabado 
debe ser pulido de manera que no produzca traumas a quién lo 
manipule y no altere el funcionamiento del equipo. Sistema de 
inyección, con un puerto de acceso libre de aguja u otro sistema 
protector contra accidentes por punzada con agujas, libre de látex, 
colocado en el extremo proximal del tubo conector. 

24 UD 

8 

 

300 UD 2-75-03-0189 Jeringa Tommy 
descartable 

Jeringa Tommy, con anillo o sin anillo en el émbolo que facilite su 
empuje, estéril, descartable, de plástico fuerte, de 50 o 60 cc  piton 
centralizado, cubierta de apirogeno,  inerte, no  toxica, de un solo 
uso, con adaptador para sonda, con cobertor movible en el 
adaptador, con asa para agarre.  

 
70 UD 

27  60 UD 

  

2-66-01-0583 

Catéter para 
Histerosalpingograf
ia de 5 fr x 30 cm a 
40cm. 

Catéter para Histero salpingografía, desechable, con balón inflable 
y jeringa incorporada para inflar el balón, de 5 Fr con una longitud 
de 300 mm a 400 mm (+/-5mm). 

15 UD 

ASUNTO: Modificación al Cartel de Licitación Abreviada 2019LA-000011-2401 
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CANASTA SEPTOPLASTIA 
PRIMERA 
ENTREGA 

SEGUNDA 
ENTREGA 

64 

  
4 UD 

 
2-54-01-1340 

Pinzas nasales de 
TAKAHASHI, 
longitud útil 9,5 cm. 
(+/-2.5) 

 
Pinzas nasales de TAKAHASHI, rectas, longitud útil 9,5 cm (+/-2.5 
cm). 100% resistente a la corrosión. Deben ser reutilizables y 
confeccionados en acero inoxidable grado médico.  

2 UD 2 UD 

66  4 UD 2-54-01-1342 

Pinzas nasales de 
Blakesley-Wilde 
curvadas 45°hacia 
arriba, tamaño 2, 
longitud útil 11 cm. 
(+/-2) 

Pinzas nasales de Blakesley-Wilde curvadas 45°hacia arriba, 
tamaño 2, longitud útil 11 cm (+/-2cm). 100% resistente a la 
corrosión. Deben ser reutilizables y confeccionados en acero 
inoxidable grado médico. 

2 UD 2 UD 

71  4 UD 2-54-01-0081 
Pinzas con dientes 
para septoplastia 
11 cm (+/-1) 

Pinzas con 7x8 o con 7X7 dientes finos, longitud 11 cm (+/-1 cm), 
para septoplastia, confeccionados en acero inoxidable grado 
médico. 

2 UD 2 UD 

73 

 

9 UD 2-54-01-1339 

Pinzas nasales de 
JANSEN o LUCAE 
forma de bayoneta, 
longitud 16 cm (+/-
0,5) 

 
Pinzas nasales de JANSEN o LUCAE forma de bayoneta, longitud 
16 cm (+/-0.5 cm), 100% resistente a la corrosión. Deben ser 
reutilizables y confeccionados en acero inoxidable grado médico.  

4 UD 5 UD 

81 

 

4 UD 2-54-01-1333 

Martillo de metal de 
Cottle, peso de 240 
gr, 30 mm de 
diámetro, longitud 
18 cm. (+/-1) 

Martillo de metal de Cottle, peso de 240 gr, 30 mm de diámetro, 
longitud 18 cm (+/- 1 cm) 100% resistente a la corrosión. Deben 
ser reutilizables y confeccionados en acero inoxidable grado 
médico. 

2 UD 2 UD 

85 

 

9 UD 2-84-01-0180 
Bandeja perforada 
p/esterilización de 
instrumentos 

Bandeja perforada p/esterilización de instrumentos, longitud de 58 
a 62,7 cms (+/-3cm), ancho    de 30 a 32   cms (+/-2cm), alto   de 
10   cms (+/-4cm). Es una bandeja de acero inoxidable plana, 
perfectamente pulida, con perforaciones regulares, equidistantes, 
con 3 cms (+/-1) entre un orificio y otro y cada perforación de 0.4 
cm (+/-0.1), de diámetro. Estas perforaciones deben aparecer en 
toda su superficie, debe ser liviana, de acero inoxidable con lamina 
de 0.9mm a 0.7mm de espesor. 

4 UD 5 UD 

97  6 UD 2-12-01-0542 

Pinza Babcock 
Atraumática 
Longitud: 22 cm +/- 
2 cm, Con cabeza 
fina de 1 cm 

Pinza Babcock Atraumática Longitud: 22 cm +/- 2 cm, Con cabeza 
fina de 1 cm, acero inoxidable quirúrgico, con orejas cerradas, con 
acabados finos. 

3 UD 
3 U

D 

 
2.16        EMPAQUE 

 

Empaque Secundario: Caja de cartón resistente que dé protección al insumo durante el transporte y almacenamiento, 
conteniendo de 20 a 48 unidades. Debe indicar de manera visible las siguientes instrucciones en español: 

 

   2.23         MUESTRAS:  
  

Ítem #4, 13 y 14: Aguja para biopsia, presentar una unidad de cualquier de estos ítems, se verificará que sea 
compatible con Pistola marca Histo Dana 2.2 mg, o en su defecto la pistola entregada por el Oferente a la institución, 
medidas, que sea liviana, marcada en centímetros, para facilitar la introducción de manera precisa. 

.  

2.41   DE LA ENTREGA: 
 

a) Primera Entrega: En un plazo máximo de 45 días hábiles siguientes a la notificación del retiro de la orden de 
compra o en su defecto a partir de la fecha que se defina para el inicio del contrato. 

 

2.51   DE LA ENTREGA 
 

a) Primera Entrega: En un plazo máximo de 45 días hábiles siguientes a la notificación del retiro de la orden de 
compra o en su defecto a partir de la fecha que se defina para el inicio del contrato. 

 
 

Las restantes condiciones, administrativas, legales y técnicas del cartel permanecen invariables. 

 
La modificación descrita, está disponible en la siguiente dirección: http://www.ccss.sa.cr/licitaciones, apartado de Unidad Programática 
2401 Hospital San Carlos. 

Para todos los efectos, el expediente se encuentra en Oficina de la Sub-área de Contratación Administrativa del Área de Gestión de 
Bienes y Servicios, Hospital San Carlos. 

 
Sin otro particular por el momento, suscribe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Lic. Raúl Vargas Ramírez 
Coordinador Sub-Área Contratación Administrativa  
Hospital San Carlos 

http://www.ccss.sa.cr/licitaciones
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